
Certificado de Análise

Controle da Qualidade
Produto: VETLISA AIE IGG

Lote: 1/23

Fabricação: 02/2023

Validade: 02/2024

10.280/2019

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Cód. Referência: VET037

Registro MAPA:

Amostra Resultado EncontradoResultado EsperadoCaracterística Analisável

V1432020SORO VET 01 Positivo Positivo

V1412020SORO VET 02 Positivo Positivo

V1292020SORO VET 03 Positivo Positivo

V1372020SORO VET 04 Positivo Positivo

V0182023SORO VET 05 Positivo Positivo

V1322020SORO VET 06 Negativo Negativo

V1382020SORO VET 07 Negativo Negativo

V1342020SORO VET 08 Negativo Negativo

V1402020SORO VET 09 Negativo Negativo

V1442020SORO VET 10 Negativo Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.
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